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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1 Настоящий стандарт распространяется на бумагу, картон, цел
люлозу и устанавливает требования к измерению коэффициента диф
фузного отражения, используемого для определения белизны 
целлюлозы, бумаги, картона и непрозрачности бумаги.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стан
дарты:

ГОСТ 2603—79 Ацетон. Технические условия
ГОСТ 3158—75 Барий сернокислый. Технические условия
ГОСТ 6709—72 Вода дистиллированная. Технические условия
ГОСТ 7004—93 Целлюлоза. Отбор проб для испытаний
ГОСТ 8047—93 Бумага и картон. Правила приемки. Отбор проб 

для определения среднего качества
ГОСТ 24104—88 Весы лабораторные общего назначения и образ

цовые. Общие технические условия

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соот
ветствующими определениями:

3.1 Коэффициент диффузного отражения R — отношение потока 
излучения, отраженного телом, к потоку излучения, отраженному в
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тех же условиях абсолютным отражающим рассеивателем, выражен
ное в процентах.

3.2 Собственный коэффициент диффузного отражения/?«, — ко
эффициент диффузного отражения слоя материала или непрозрач
ной стопы.

3.3 Государственный специальный эталон единиц координат 
цвета и координат цветности — абсолютный отражающий рассеива
тель, коэффициент диффузного отражения которого равен единице.

3.4 Исходное образцовое средство измерений коэффициента 
диффузного отражения — набор образцовых мер, состоящий из стан
дартных образцов, имеющих номинальные значения коэффициента 
диффузного отражения от 6С до 95 %, аттестуемые с помощью госу
дарственного специального эталона единиц координат цвета и коор
динат цветности.

Исходное образцовое средство измерений применяют для аттес
тации и поверки наборов стандартных образцов коэффициента диф
фузного отражения.

3.5 Образцовое средство измерений коэффициента диффузного 
отражения — набор стандартных образцов с номинальными значе
ниями коэффициента диффузного отражения от 60 до 95 %, аттесту
емых методом сличения с исходным образцовым средством 
измерений.

Образцовое средство измерений применяют для первичной и пе
риодической поверок приборов для измерений типа фотометров, а 
также для периодической калибровки рабочих поверочных пластин.

4 АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

4.1 О б р а з ц о в ы е  п р и б о р ы  и п р и б о р ы  д л я  и з м е 
р е н и й

Для измерения коэффициента диффузного отражения при опре
делениях белизны и непрозрачности применяют фотометрический 
прибор, отвечающий следующим требованиям:

— прибор должен обеспечивать диффузное освещение поверх
ности стандартного или испытуемого образца светом от фотометри
ческого шара и измерение светового потока, отраженного 
перпендикулярно поверхностью стандартного или испытуемого об
разца, либо освещение поверхности стандартного или испытуемого 
образца направленным световым пучком, падающим перпендикулярно к 
поверхности стандартного или испытуемого образца, и измерение от
раженного светового потока — с помощью фотометрического шара;

2



ГОСТ 30116-94

- суммарная площадь отверстий фотометрического шара не долж
на превышать 10 % общей площади ее поверхности;

- отверстие приемного устройства должно позволять проводить 
испытания образцов диаметром не менее 30 мм;

- на отверстии приемного устройства должно быть установлено 
черное кольцо, внутренний диаметр которого равен диаметру отверс
тия приемного устройства, а внешний диаметр выделяет телесный 
угол с полууглом при вершине (15,5±0,5)° относительно центра от
верстия для испытуемого образца;

- через отверстие приемного устройства должны проходить только 
отраженные лучи, содержащиеся внутри конуса, вершина которого 
находится на поверхности испытуемого образца и полуугол которого 
у вершины не превышает 4°;

- погрешность прибора, обусловленная нелинейностью, после ка
либровки не должна превышать 0,3 % значения коэффициента диф
фузного отражения;

- спектральные характеристики светофильтров должны быть ука
заны в стандартах на конкретные методы испытаний, так как выбор 
светофильтров зависит от оптического показателя (белизна, непро
зрачность), определяемого на основании измерения коэффициента 
диффузного отражения;

- в комплект прибора должны входить стандартные поверочные 
пластины.

П р и м е ч а н и е  — Настройка прибора и измерение коэффициента диффузного 
отражения должны проводиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации 
прибора. В зависимости от применяемого светофильтра значения коэффициента 
диффузного отражения будут отличаться.

4.2 И с х о д н ы е  о б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й
Исходные образцовые средства измерений коэффициента

диффузного отражения — свежеприготовленные таблетки, полу
ченные путем прессования из порошка сернокислого бария по 
ГОСТ 3158 ч.д.а. (приложение А) или пластины из отражающего 
нейтрального стекла, которое диффузно отражает все падающие 
на него лучи света.

Исходные образцовые средства измерений с известным коэф
фициентом диффузного отражения используют для калибровки 
образцовых приборов отраслевых и базовых метрологических ла
бораторий и для аттестации образцовых средств измерений коэф
фициента диффузного отражения для определения белизны, 
непрозрачности.

4.3 О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  к о э ф ф и ц и 
е н т а  д и ф ф у з н о г о  о т р а ж е н и я
з
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Образцовые средства измерений должны быть изготовлены из 
нейтрального стекла, которое диффузно отражает все падающие на 
него лучи света, или другого равноценного материала и отвечать 
следующим требованиям:

- значение коэффициента диффузного отражения должно быть 
близким (в пределах 10 %) к коэффициенту диффузного отражения 
испытуемого образца продукции и должно сохраняться постоянным 
в течение всего срока службы;

- должны иметь одинаковый коэффициент диффузного отраже
ния по всей поверхности;

- поверхность должна быть матовой, гладкой, но не блестящей, 
не должна содержать люминесцирующих примесей.

Образцовые средства измерений коэффициента диффузного от
ражения применяются для первичной и периодической поверок при
боров и должны аттестовываться один раз в год.

Образцовые средства измерений коэффициента диффузного от
ражения должны храниться в темном месте в твердой упаковке, их 
рабочую поверхность необходимо предохранять от загрязнения.

4.4 Р а б о ч и е  п о в е р о ч н ы е  п л а с т и н ы
Рабочие поверочные пластины — две пластины, которые должны 

быть изготовлены из нейтрального стекла или другого равноценного 
материала, который диффузно отражает все падающие на него лучи 
света, и откалиброваны на образцовом приборе; используются для 
настройки прибора.

Значение коэффициента диффузного отражения рабочих пове
рочных пластин должно быть близким (в пределах 10 %) к коэффи
циенту диффузного отражения испытуемого образца продукции.

4.4.1 Калибровка рабочих поверочных пластин
Рабочие поверочные пластины калибруют образцовыми или ис

ходными образцовыми средствами измерений коэффициента диф
фузного отражения.

4.4.1.1 Рабочие поверочные пластины периодически калибруют 
на рабочем приборе образцовыми средствами измерений с погреш
ностью ±0,1 %. Коэффициент диффузно1 о отражения рабочей пове
рочной пластины определяют как среднее арифметическое значение 
трех измерений, которые не должны отличаться более чем на 0,3 % 
значения коэффициента диффузного отражения образцового средст
ва измерения.

4.4.1.2 Рабочие поверочные пластины калибруют на приборе исход
ными образцовыми средствами измерений с погрешностью ±0,1 %.

4.4.2 Применение рабочих поверочных пластин
4
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Одну поверочную пластину следует применять как рабочую пове
рочную пластину, а другую — как контрольную.

Перед каждой серией измерений рабочую поверочную пластину 
необходимо проверить контрольной.

Если значения коэффициента диффузного отражения рабочей 
поверочной и контрольной пластин отличаются, то их моют в соот
ветствии с требованиями, изложенными в 4.4.3.

Если разница в значениях коэффициентов диффузного отражения 
после мытья остается, то контрольную и рабочую поверочные плас
тины калибруют образцовыми средствами измерений.

4.4.3 Мытье рабочих поверочных пластин
Пластины моют в дистиллированной воде по ГОСТ 6709 мягкой 

щеткой из синтетического волокна моющим средством, не содержа
щим люминесцентные вещества, споласкивают дистиллированной 
водой и сушат.

5 ОТБОР ПРОБ

5.1 Отбор проб целлюлозы — по ГОСТ 7004, бумаги и картона — 
по ГОСТ 8047.

6 ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ К ИСПЫТАНИЯМ

6.1 Подготовка образцов к испытаниям должна проводиться в 
соответствии с требованиями стандарта на метод определения кон
кретного показателя.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

7.1 Спектральную характеристику излучения устанавливают с по
мощью источника света и светофильтров в зависимости от оптичес
кого показателя, который нужно определить.

7.2 Проведение испытаний — в соответствии со стандартом на 
метод определения конкретного показателя.

8 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

8.1 Обработка результатов — в соответствии с действующими 
нормативными документами на метод определения конкретного по
казателя.

5



ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(справочное)
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Исходные образцовые средства измерения белизц^ т  сернои|слого бария

Исходными образцовыми средствами измерения ^  являюгся таблетки из
порошка сернокислого бария, полученные путем п р е ^ 3™  Я™и% женные свиде. 
тельством, в котором указаны спектральные коэффициенты диффузНОГО отражения 
для оптической геометрии прибора, соответствующей ч , настоЯд а ГО стандарта.

Свидетельство с указанными характеристиками средств измерения
выдается специальными лабораториями.

А. 1 Приборы и материалы
А П  Порошок сернокислого бария должен с о о т в ^ ^ ^  требованиям ГОСТ, 

3158. Значение коэффициента диффузного отражен** серНокислого бария должно
быть определено специально созданными лаборатория^

А. 1.2 Пресс для изготовления таблеток с е р н о к и с ^  б Размеры таблеток: 
диаметр — 45 мм, толщина — 5 мм.

Примечание -  Пресс, соответствующий требоваНЦям А 12  изготовленный фир-
'>МЙ> ? Г- Г ^ 2 ЛЫ‘',00спкПТ ,,та~.ортовой- - м а р * ^ ^  с «Г».

А. 1.3 Фарфоровая ложка.
А. 1.4 Мягкая щетка из синтетического волокна.
А. 1.5 Синтетическое моютее средство, не с о д е р ж а ^  люм„ несцентных веществ.
А. 1.6 Ацетон ч.д.а. по ГОСТ 2603.
А. 1.7 Дистиллированная вода по ГОСТ 6709.
А. 1.8 Весы лабораторные общего назначения по Го с т  24104 с абсолютной по. 

грешностью взвешивания ±0,001 г.
А. 2 Изготовление таблеток из сернокислого бария
А.2.1 Пресс должен быть чистым и сухим.
А.2.2 На изготовление одной таблетки нужно 12 г п ка сернокислого бария.
А.2.3 Порошок для прессования таблетки следует 1<аб ф/рфоровой ложкой.
А.2.4 Форму пресса заполняют порошком с е р н о ю ^ ^  бария% акрывают стек- 

лянной пластиной с матовой поверхностью и прессуют
А.2.5 С рабочей поверхности, образовавшейся вслвдствие прессования таблетки, 

снимают матовую стеклянную пластину. Таблетка ДЬлжна сниматься из формы 
пресса неповрежденной. Готовую таблетку осторожно извлекают и ВИЗуально прове
ряют ее при падающем под скользящим углом свете. Рабочая поверхн0сть таблетки 
должна быть матовой, гладкой, не должна иметь блестящих астков углублений и 
возвышений.

Готовят две или три таблетки. Значения коэффищ,ентов дИффуЗНого отражения 
готовых таблеток должны отличаться не более чем на ^  „ противН0м случае
таблетки изготовлены неправильно.

А.2.6 После изготовления таблетки форму пресса тщательно МОюг с помощью 
щетки дистиллированной водой с синтетическим мрюшим средсхВом и сушат на
воздухе.

А.2.7 Порошок сернокислого бария должен х р а н ^  в з а к р о й  емкоСти. Не 
допускается остатки порошка высыпать в емкость, в к с ^  й он хранится

А.З Требования к качеству таблеток сернокислого
А.3.1 Значения коэффициента диффузного стр аж е,^  гаговых таблеток, приго-
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товленных из сернокислого бария, хранящегося в одной емкости, не должны отли
чаться друг от друга более чем на ±0,1 % и должны соответствовать указанному на 
емкости значению.

А. 3.2 Значение коэффициента диффузного отражения таблеток не должно изме
няться в течение двух недель.

А.3.3 Значение коэффициента диффузного отражения таблеток не должно изме
няться с изменением влажности воздуха.

П р и м е ч а н и е  — Значения коэффициентов диффузного отражения правильно 
приготовленных таблеток во всем диапазоне видимого спектра с длиной волны 400— 
700 нм должны быть такими, как установлено специальными лабораториями по 
отношению к абсолютному отражающему рассеивателю.
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